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Pos. Descripcion Dimensiones Material Observaciones
Dibujo Aprobd Rev. : Rev. : Tolerancia General | Tolerancia Particula
DIN 7168
Denominacién Esterilizador por Oxido de Etileno 250 Lts. Plano N* Rev.
CECAR Plano Tipo de Instalacion PT-05
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